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Введение
Все увеличивающийся объем и ассортимент промышленных изде­
лий, контроль качества которых необходим, вызывает не только усо­
вершенствование традиционных классических методов контроля, но и 
поиск, разработку новых принципов и методов неразрушающих испыта­
ний.
Сравнительно недавно получила признание и практическое приме­
нение дефектоскопия изделий пучком быстрых моноэнергетических эле­
ктронов [1]. Однако в современных условиях крупномасштабного про­
изводства однопараметровый контроль качества становится недостаточ­
ным. В этой связи актуальной стала проблема разработки метода элек­
тронной интроскопии, который призван, сохранив замечательные каче­
ства электронной дефектоскопии, обеспечить определение формы и ха­
рактера дефекта непосредственно во время контроля.
В данной работе на основе существующих источников быстрых 
электронов и электронно-оптической и телевизионной аппаратуры рас­
сматривается возможность создания эффективных электронных интро­
скопов для контроля качества материалов и изделий.
Физические основы метода электронной интроскопии
Основой электронной интроскопии, как и любого радиационного ме­
тода неразрушающего контроля, является взаимодействие проникающе­
го излучения с веществом. Взаимодействие излучения с веществом ха­
рактеризуется как изменением коэффициента поглощения энергии или 
числа частиц по пути его распространения внутри изучаемого объекта, 
так и изменением параметров потока, связанных с рассеянием, иони­
зацией, ядерными реакциями и т. п.
Информационная способность средств электронной интроскопии оп­
ределяется физической природой и механизмом взаимодействия элек­
тронов с веществом, интенсивностью, спектром и геометрией распреде­
ленного потока. Кроме того, она зависит от структуры, формы, матери­
ала контролируемого объекта, вида дефекта и других факторов.
Наибольшая чувствительность методов неразрушающего контроля 
быстрыми моноэнергетическими электронами достигается, когда энер­
гия зондирующих частиц составляет (0,7+-0,9) R3 (где R3 — экстраполи­
рованный пробег электронов в веществе). Однако при таких толщинах 
спектральное и угловое распределение потока электронов, прошедших 
барьеры, не исследовано.
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Д ля изучения энергетических распределений электронов разрабо­
тан безжелезный магнитный бета-спектрометр, обладающий однород­
ным магнитным полем, со сцинтилляционным детектором, работающим 
в счетном режиме. Источником электронов служит бетатрон с введен­
ным электронным пучком, который затем использован в первом вари­
анте электронного интроскопа. Изучение угловых распределений прове­
дено с помощью камеры рассеяния, внутри которой помещен дистанци­
онно управляемый сцинтилляционный детектор.
Исследовано угловое и энергетическое распределение электронов с 
начальной энергией 3,0; 5,1 и 8,0 Мэв, прошедших алюминиевые, мед­
ные и свинцовые барьеры в диапазоне толщин (0 ,1+  1,0) R3. Анализ 
энергетических и пространственных распределений и распределений по­
глощенной дозы по глубине позволил выделить следующие особенности 
взаимодействия электронов с веществом, играющие решающую роль 
для электронной интроскопии.
1. Потери энергии не зависят от энергии электронов (в исследован­
ном диапазоне), поэтому частицы разных энергий, проходя сквозь дан­
ный барьер, теряют одинаковое количество энергии. При этом по мере 
проникновения электронов в поглотитель их энергия линейно уменьша­
ется с толщиной.
2. Зависимость распределения поглощенной энергии от толщины 
наиболее сильно проявляется на больших (0,7+0,9) R3 глубинах погло­
тителя, что обеспечивает высокую контрастную чувствительность.
3. Потери энергии в веществе слабо зависят от z (z — атомный но­
мер элемента). Эта особенность обусловливает возможность контроля 
качества слоистых материалов и изделий различной плотности и хими­
ческого состава.
4. Трансформация разных энергетических групп спектрального рас­
пределения электронов, вызванная изменением толщины барьера, не­
одинакова. Наиболее сильно изменяется высокоэнергетическая часть 
спектра. При толщинах (0,7+0,9) R3 в низкоэнергетической области 
спектра появляется дополнительный максимум, обусловленный накоп­
лением электронов с энергией около 1 Мэв. Отчетливо накопление на 
блюдается в поглотителях с высоким z.
5. Большое сечение рассеяния электронов атомами среды приводит 
к тому, что на толщинах > 0 ,5 R 3 наблюдается пространственное распре­
деление, близкое к диффузному. Эта особенность обеспечивает эффек­
тивный контроль различно ориентированных протяженных дефектов 
типа микротрещин. Таким образом, исследование прохождения электро­
нов через толстые слои вещества не только позволяет выбрать элемен­
ты интроскопа и рассчитать его основные характеристики, но и наме­
тить пути улучшения их.
Теоретическое исследование основных характеристик 
метода электронной интроскопии
Одна из главных проблем интроскопии — преобразование неви­
димого распределенного потока излучения в видимое изображение. Л ю ­
бой «снимок» в проникающем излучении принципиально может быть 
преобразован в электрический рельеф, и задача преобразования в боль­
шинстве случаев сводится к его трансформации и усилению. Анализ 
функциональной схемы средств интроскопии позволил выбрать следу­
ющую принципиальную схему электронного интроскопа.
Широкий пучок мононаправленных и моноэнергетических электронов 
из источника проходит через коллиматор и падает на исследуемый об­
разец. Распределенный поток электронов, вышедших из образца, фор-
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мирует в чувствительном слое преобразователя световой рельеф внут­
реннего строения объекта контроля. С поверхности преобразователя  
изображение проектируется оптикой переноса на фотокатод электронно­
оптического усилителя. Усиленное по яркости изображение телевизи­
онной установкой передается на пункты наблюдения и документирова­
ния результатов неразрушающих испытаний. К источнику электронов 
для целей интроскопии предъявляются следующие требования: относи­
тельно высокая плотность потока  ^ IO11 ~ f / eK j  > равномерность
плотности потока по поперечному сечению и во времени, моноэнергетич- 
ность, стабильность, низкий y -фон и т. д. Этим требованиям в той или 
иной мере удовлетворяют линейный ускоритель, микротрон и бетатрон 
с выводом пучка [2 ].
Преобразование электронного изображения в видимое наиболее 
перспективно катодолюминофорами типа Z nS(C u) в виде тонких 
~>1б мг/см2 экранов, обладающ их максимальной конверсионной эф ­
фективностью для электронов при минимальной чувствительности к 
у-излучению. Для получения наибольшего разрешения предпочтитель­
но также применение органических и пластических преобразователей.
Большой коэффициент усиления, способность работать при малых 
освещенностях и возможность наблюдать изображение непосредственно 
на выходном экране обусловливает выбор многокамерных электронно­
оптических усилителей, например, типа У-72іМ.
В качестве оптики переноса изображений используется светосиль­
ный фотообъектив, для передачи изображений на пункт наблюдения— 
телевизионная установка на базе суперортикона, для документирования 
результатов контроля — фотографический метод.
В общем случае контроля по изменению потока энергии электро­
нов 4>(t) чувствительность метода удобно выразить через параметр
[5]
Дф (t 4- At) t 8 Ф (t)
А = At Ф(і) 8t
равный отношению изменения функции O (t) к вызвавшему его от­
носительному изменению массовой толщины t. В статическом режиме 
контрастную чувствительность можно определить, учитывая коэффи­
циент надежности Ç, характеризующий отношение полезного сигнала к 
шуму, и относительный уровень шума со, обусловленный воздействием 
всех дестабилизирующих факторов
At 
tЩ I min —
m i n
А
Связав Ф (t) с энергией, поглощенной сцинтиллятором ЕПоглЦ) и 
энергией светового излучения Ед ( t ), и пренебрегая нелинейностью за ­
висимости EÄ(t) на малом участке в окрестности t =  to= 0 ,8 R 3, получаем
I St I  5 • w • E (t0 ■ • dt
I Jl I min — j e  (M  , 
ui^norJl v1O/ * iO
Таким образом, задача сводится к определению энергии, поглощен­
ной чувствительным объемом преобразователя, и определению относи­
тельного уровня шумов.
Определение dEnowi(t) можно провести, используя спектральное 
распределение электронов, распределение средних потерь или распре­
деление поглощенной энергии D(t) по глубине образца. Так, если пред­
положить, что преобразователь с подложкой несущественно искажают
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распределение D (t) ,  тогда после преобразований для линейного уча­
стка D(t) получаем
I B t l mi n - — —
( 1 R3 R,
Численный расчет показывает, что в реальных условиях контраст­
ная чувствительность равна 0,7%.
При расчете | ô t | т1п полагается, что поперечный размер дефекта 1 
произвольно большой. Расчет детальной чувствительности должен учи­
тывать поперечные размеры дефекта, его форму и флуктуации потока 
электронов. Поэтому предположим, что изменение толщины образца на 
величину I ôt I mm произошло на участке, имеющем форму квадрата со 
стороной 1. Тогда среднее число участвующих в формировании изобра­
жения дефекта электронов определится выражением
N = t]n *No*12*t.
В результате флуктуационных колебаний число электронов, выз­
ванных вероятностным характером прохождения и регистрации, яр­
кость В элемента I2 будет воспринята приемником со временем накоп­





фл N + N
Тогда с учетом коэффициента надежности, коэффициента пропус­
кания числа электронов t)n , чувствительности приемника, плотности по-
элтока электронов N0 '—  I O 11 — 2----------  определяем, что при | ô t | min^ 0 ,7 %
С  M OO к
выявляется дефект с 1 ^ 0 ,0 3  мм.
Расчет разрешающей способности метода электронной интроско­
пии проведен по контрасту изображения дефекта известной величины 
с использованием экспериментальной зависимости разрешения много­
камерных ЭОУ от контраста входного изображения. При этом пред­
полагается, что дефект располагается на стороне образца, обращенной 
к преобразователю. Энергия, поглощаемая экраном за дефектным и 
бездефектным участками образца, определяется по результатам изме­
рения средних потерь энергии электронами в толстых поглотителях. 
При передаче изображения по элементам электронно-оптического трак­
та неизбежны потери качества и яркости изображения. В расчете осве­
щенности фотокатода учитывается спектральное соответствие характе­
ристик элементов и потери в оптике переноса. Результаты расчета по­
казывают, что разрешающая способность электронного интроскопа, из­
готовленного в соответствии с описанной выше принципиальной схемой, 
составляет около 10 пар линий на миллиметр в оптимальном случае.
Методом контрастно-частотных характеристик проведен анализ 
системы в целом на основе функций рассеяния и нерезкости. При этом 
предполагается, что функции рассеяния всех элементов подчиняются 
нормальному закону или близки к нему.
Экспериментальное исследование характеристик 
электронного интроскопа и его применение
Телевизионная электронно-интроскоіпическая установка состоит из 
бетатрона с выведенным пучком электронов конструкции Томского по­
литехнического института, электронно-оптического блока и телевизион-
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ной установки. Конструктивно электронно-оптический блок объединяет 
электронно-оптический усилитель У-72М, блок высоковольтного пита­
ния, оптику переноса изображений и устройство для установки объек­
тов контроля и преобразователей излучения в одном металлическом кор­
пусе.
Проведено экспериментальное исследование метрологических ха­
рактеристик изготовленного бетатронного электронного интроскопа 
БЭИ-1. Получены следующие результаты. Предельная контрастная чув­
ствительность, определенная по ступенчатым дефектометрам, составля­
ет 1,0%, детальная чувствительность, исследованная проволочными эта­
лонами, равна 2,1%, максимальная разрешающая способность состав­
ляет 5 пар линий на миллиметр. Все значения приведены для случая, 
когда дефект располагался на стороне образца, обращенной к преоб­
разователю (т. е. при нулевой глубине залегания дефекта).
Как и следовало ожидать, исходя из особенностей взаимодействия 
электронов с веществом вообще и экспериментального изучения угло­
вых распределений в частности, чувствительность электронной интро­
скопии ухудшается примерно в 10 раз при перемещении дефекта на 
сторону образца, обращенную к источнику электронов. Исследована 
зависимость детальной чувствительности от глубины залегания дефек­
та. Результаты показывают, что более сильная зависимость наблюдает­
ся при расположении дефекта на глубине (0-+0,08) t и (0,4-+0,5) t, 
где t — толщина изделия. Объясняется это сильным рассеянием элек­
тронов, несущих информацию в слоях вещества, лежащих после дефек­
та. Диапазон глубин (0,4-+0,5) t объясняется еще и тем, что процесс 
прохождения электронов через вещество в этой области характеризует­
ся наибольшей беспорядочностью (максимальное число вторичных элек­
тронов, угловое распределение приближается к диффузному и т. п.). 
Изучение гарантированной чувствительности при различных начальных 
энергиях показало, что в пределах экспериментальных ошибок в иссле­
дованном диапазоне она не зависит от энергии. Однако необходимо 
отметить, что с ростом начальной энергии максимальная чувствитель­
ность достигается при больших толщинах образца. Так, при E0 =  2 Мэв 
оптимальная толщина равна 0,8R3, а при E0= S  Мэв она стремится к 
КО R3.
При экспериментальном исследовании возможностей контроля ме­
тодом электронной интроскопии однородных и слоистых изделий изу­
чено прохождение электронов через протяженные неоднородности в ве­
ществе типа трещин. В соответствии с выводами, сделанными нами при 
анализе особенностей взаимодействия электронов с веществом, экспе­
риментально показано, что в процессе прохождения через образец, име­
ющий протяженную неоднородность, часть электронов захватывается 
в полость неоднородности и эффективно транспортируется вдоль ее сте­
нок. Это явление, названное нами макроканалированием (название под­
сказано качественным сходством этого эффекта с эффектом классиче­
ского каналирования), сохраняется и в случае значительного (до 60е) 
несовпадения ориентации трещины с направлением падающего пучка 
электронов. Изучено пространственное и энергетическое распределение 
электронов, прошедших сквозные наклонные плоские каналы. Опреде­
лено, что деформация характеристик электронного пучка в этом случае 
несравненно меньше, чем при преодолении сплошного барьера. Так, при 
прохождении образца толщиной 1,56R3 с каналом, ширина раскрытия 
которого 100 мкм, а угол ориентации 30°, вероятная энергия двухмэв- 
ного электрона уменьшается на 576 кэв для Al и 520 кэв для Cu. И с­
следованиями БЭИ-1 показано, что сквозные трещины с углами ориен­
тации надежно выявляются при ширинах раскрытия 10 мкм и более.
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При углах ориентации 45—60° удается зарегистрировать сквозные де­
фекты с раскрытием около 100 мкм.
Оценка параметров метода при контроле легкого слоя слоистых из­
делий проведена с помощью эталонов, которые представляли собой пле­
ксигласовые дефектометры, экранированные с обеих сторон медными 
пластинами. При этом установлено, что контрастная чувствительность 
метода при обнаружении изменения толщины легкого слоя, массовая 
толщина которого составляет 30% от общей массовой толщины этало­
на, равна 8—9%, разрешающая способность не более 1 пары линий 
на миллиметр. Протяженные дефекты в легком наполнителе при уг­
лах ориентации 0-^30° регистрируются, если ширины их раскрытия со­
ставляют 100 мкм и более. БЭП-1 выявляет разноплотность легкого 
наполнителя, равную 10— 12%.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1 .  Б .  А .  К о н о н о в ,  В .  В .  Е в с т и г н е е в  и  д р .  « Д е ф е к т о с к о п и я » ,  
1 9 7 1 ,  N b  2 .
2 .  Б .  А .  К о н о н о в ,  В .  В .  Е в с т и г н е е в ,  В .  И .  Б о й к о  и  д р .  Э л е к ­
т р о н н ы е  у с к о р и т е л и .  В ы п .  2 .  М . ,  А т о м и з д а т ,  1 9 7 0 ,
3 .  В .  И .  Б о й к о ,  В .  В .  Е в с т и г н е е в  и  д р .  « Д е ф е к т о с к о п и я » ,  1 9 7 3 ,  N b  1 .
4 .  В .  И .  Б  о  й  к  о ,  В .  В .  Е в с т и г н е е в  и  д р .  « Д е ф е к т о с к о п и я » ,  1 9 7 3 ,  №  6 .
